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WSZYSCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA
PRZETARGOWEGO

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa
sprze¢tu i wyposazenia zwickszajacego ergonomi¢ na stanowiskach pracy, nr GCR/20/ZP/2021

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ,REPTY” Gérnoslaskie Centrum Rehabilitacji im.
Gen. Jerzego Zigtka, dzialajac zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pézn. zm.), przekazuje Wykonawcom tres¢ zapytan wraz z
wyjasnieniami dot. tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia:

Czes¢ nr 14. Podnos$niki pacjentéw przenosne — 30 szt.

Punkt 1- Prosimy o doprecyzowania oczekiwanej nosnosci podnosnika — w pkt. 1 Zamawiajacy wymaga 185
kg, natomiast w pkt 25 wymaga nosidta o nosnoscei do 275 kg.

W przypadku oczekiwanej nosnosci podnosnika do 275 kg prosimy o dopuszczenie lepszego parametru, tj. do
300 kg.

W przypadku oczekiwanej nosnosci podnosnika do 185 kg prosimy o dopuszczenie tolerancji +5kg.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy podtrzymuje opis pkt. 1 — maksymalny udzwig 185 kg.

Punkt 12-prosimy o odstapienie od wymogu i dopuszczenie wieszaka 4 punktowego zamontowanego na stale.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Punkt 13-prosimy o dopuszczenie uchwytéw wykonanych ze stali malowanej epoksydowo, nadajacej si¢ do
dezynfekcji.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dopuszcza.

Punkt 14 - Prosimy o odstgpienie od wymogu hakéw, ktore same si¢ zatrzaskujg i dopuszczenie wieszakow
umozliwiajacych stabilne zamocowanie nosidet bez koniecznosci stosowania hakow samozatrzaskujacych, jak
na zdjeciu ponize;j.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyZszego rozwigzania.
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Punkt 15-prosimy o odstapienie od wymogu i dopuszczenie wieszaka 4 punktowego zamontowanego na stale.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Punkt 16-prosimy o dopuszczenie maksymalnego poziomu glosnosci 55dBa.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Punkt 17 do 24- prosimy o dopuszczenie podnosnika o nastgpujacych parametrach:
A. Catkowita dlugos¢: 125 cm
B. Minimalna wysokos¢ podnoszenia: 55 cm
C. Maksymalna wysokos¢ podnoszenia: 182 cm
D. Wysokos¢ catkowita: 125 cm
E. Wysoko$é ramy: 11 cm
F. Minimalna szeroko$¢ podstawy: 73 e¢m
G. Maksymalna szerokos¢ podstawy: 105 cm
H. Promien skretu: 143 ecm
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie dopuszcza.
Lub
Punkt 17 do 24- prosimy o dopuszczenie podnosnika o nastepujacych parametrach:
A. Dhlugos¢ catkowita: 119 cm
B. Minimalna wysoko$¢ podnoszenia: 57 ¢cm
C. Maksymalna wysokos¢ podnoszenia: 180 cm
D. Wysokos¢ catkowita: 132 cm
E. Wysokosé¢ ramy: 8,5 cm
F. Minimalna szerokos¢ podstawy: 66 cm
G. Maksymalna szeroko$¢ podstawy: 114 cm
H. Promien skretu: 133 cm
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Czes$é nr 17. Elektrvcezny pionizator biernv— 15 szt.

Punkt 9 i 10- prosimy o odstapienie od wymogu kata regulacji nachylenia stabilizatora kolan, w przypadku
zaoferowania elastycznego stabilizatora, ktory dopasowuje si¢ do pozycji pacjenta
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dopuszcza powyiZsze rozwijgzanie.

Punkt 12- prosimy o dopuszczenie uchwytow wykonanych ze stali malowanej epoksydowo, nadajacej si¢ do
dezynfekcji.
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dopuszcza.

Punkt 13-Prosimy o odstgpienie od wymogu hakdéw, ktore same si¢ zatrzaskujg i dopuszczenie wieszakdw
umozliwiajacych stabilne zamocowanie nosidet bez koniecznosci stosowania hakéw samozatrzaskujacych
Odpowiedz brzmi: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Punkt 14 — 21- prosimy o dopuszczenie podnosnika o nastgpujacych parametrach:
A. Calkowita dlugos¢: 100 cm

B. Minimalna wysokos¢ podnoszenia: 82 cm

C. Maksymalna wysokos¢ podnoszenia: 135 cm

D. Wysokos¢ catkowita: 106 cm

E. Wysokos$¢ ramy: 11 cm

F. Minimalna szeroko$¢ podstawy: 54 cm

G. Maksymalna szerokos¢ podstawy: 100 cm

H. Promien skretu: 110 cm

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie dopuszcza.



Czesé nr 18. Slizgi do przemieszczania_pacjentéw — 18 szt.

Pozycja 1 -Prosimy o odstapienie od wymogu wktadu plastikowo-piankowego i dopuszczenie fatwoslizgu o
wymiarach 200x70 cm z uchwytami wszytymi wzdhuz 3 krawedzi - jak na zdjeciu ponizej, spehiajacego
pozostate wymogi.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pozycja 2-Prosimy o odstapienie od wymogu wkladu plastikowo-piankowego i dopuszczenie fatwoslizgu o
wymiarach 200x90 cm z 8 uchwytami — po cztery z kazdej strony - jak na zdjeciu ponizej, spelniajacego
pozostate wymogi

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Poz. 3 czy zamawiajacy oczekuje aby platforma posiadata uchwyt do przenoszenia?
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dopuszcza.

W przypadku negatywnej odpowiedzi do poz. 1 i 2 prosimy o wydzielenie poz. 3 do oddzielnego zadania
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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